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INSTRUKCJE

Niniejsza instrukcja ma na celu pomdc w bezpiecznej i efektywnej eksploataciji
mechanicznego ci$nieniomierza Intec WX-1004. Produkt musi by¢ uzywany zgodnie
z procedurami zawartymi w niniejszej instrukcji i nie moze by¢ wykorzystywany do
celéw innych niz opisane w niniejszym dokumencie.

Osoby, ktére nie potrafig przeczytac lub zrozumie¢ tej instrukcji obstugi, powinny
skonsultowac sig z serwisem w celu wyjasnienia sposobu uzycia przed rozpoczeciem
korzystania z urzadzenia lub uzywa¢ go pod nadzorem os6b, ktére rozumiejg te
instrukcje.

OGOLNAINFORMACJA O PRODUKCIE

Aneroidowy Cisnieniomierz Intec WX-1004 jest przeznaczony do bezinwazyjnego
pomiaru cisnienia krwi z wykorzystaniem metody ostuchowe;j.

DANE TECHNICZNE

Cisnienie - zakres wskazan: 0-300 mmHg

Doktadnos$¢ wyswietlania cisnienia w mankiecie: £3 mmHg

Obwod ramienia dla mankietu w zestawie: ok. 23-32 cm

Srodowisko pracy: +15°C-25°C, wilgotno$¢ wzgledna 85% lub ponizej

Warunki przechowywania: od -20°C do +70°C, wilgotno$¢ wzgledna 85% lub ponizej
Rozmiar: 88 x 53 x 38 mm

Waga: 3359

Zywotno$¢ urzadzenia: ponad 20000 pomiaréw

Dane techniczne ze wzgledu na poprawe wydajnosci moga ulec zmianie bez
uprzedzenia.

AWaine: Przeczyta¢ instrukcje uzytkowania.
To urzadzenie jest zgodne z EN-ISO 81060-1:2012. Nieinwazyjne sfigmomanometry
- Cze$¢ 1: Wymagania i metody badan przyrzadoéw nieautomatycznych

A OSTRZEZENIA | UNAGI

Nalezy uzywac¢ wytgcznie akcesoridow zawartych w zestawie lub opisanych w tym
podreczniku.

Zestaw moze nie zachowywac okreslonej doktadnosci, jesli bedzie stosowany lub
przechowywany w warunkach temperatury lub wilgotnosci przekraczajacych granice
okreslone w specyfikacji.

Poniewaz urzadzenie zawiera czgsci stuzace do precyzyjnego pomiaru, nalezy
zachowac ostrozno$¢, aby unikng¢ ekstremalnej zmiany temperatury, wilgotnosci,
wstrzgsow, kurzu i bezposredniego dziatania promieni stonecznych. Nie upuszczaé
ani nie uderzac urzadzenia. Chroni¢ ci$nieniomierz przed wilgocig. To urzadzenie nie
jest wodoodporne.

Nie nalezy demontowac¢ ani modyfikowa¢ urzadzenia.
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SPOSOB UZYCIA

Przed pomiarem ci$nienia krwi nalezy zrelaksowac sie i odpoczgc¢.

Nie nalezy mierzy¢ ci$nienia krwi po éwiczeniach fizycznych.

Nie nalezy powtarza¢ pomiaréw w krotkim czasie lub wykonywac go przez dtugi
czas.

Zaktadanie mankietu do pomiaru ci$nienia

Mankiet powinien by¢ umieszczony na ramieniu, tak aby dolna jego krawedz
znajdowata sig 2-3cm powyzej zgiecia tokciowego. Etykieta znajdujgca sie na
mankiecie musi by¢ umieszczona na tetnicy. Mozna wykona¢ pomiar w pozycji
siedzacej lub lezgcej. Mankiet zawsze powinien znajdowac sie na wysokosci serca.

Stetoskop
Wiozy¢ stuchawki stetoskopu do uszu. Przytozy¢ stetoskop do tetnicy pod
mankietem.

Pompowanie mankietu

Zamkng¢ zawér na gruszce. Napompowaé mankiet kilkakrotnie $ciskajac gruszke
prawa reka. Podczas pompowania mankietu stucha¢ uderzen pulséw. Obserwowac
wskaznik, gdy nie stycha¢ juz bicia pulsu, dopompowac¢ cisnienie o dodatkowe 30
mmHg.

Powolne opréznianie mankietu
Powoli otworzy¢ zawér, obracajgc w lewo tak, ze ci$nienie w mankiecie zacznie
spadac¢ 2-3 mmHg z kazdym uderzeniem serca.

Cisnienie skurczowe: Po otwarciu zaworu, stucha¢ uwaznie uderzen tetna i
obserwowac igte. W chwili, gdy ustyszy sig pierwsze uderzenie pulsu, zwréci¢ uwage
na odczyt (mmHg) na mierniku. To jest skurczowe (gérne) ci$nienie krwi.
Rozkurczowe ci$nienie: Pozwoli¢, aby ci$nienie nadal spadato. Doktadnie w
momencie, gdy nie mozna juz ustyszec¢ bicia pulsu, odczyta¢ wskazanie — to jest
ci$nienie rozkurczowe (dolne) krwi.

Catkowicie otworzy¢ zawor.

CZYSZCZENIE | PRZECHOWYWANIE

1. Do czyszczenia urzadzenia nalezy uzywac tylko migkkiej, suchej szmatki. Nie
uzywaé benzyny rozcienczalnika, substancji chemicznych, takich jak silne sody,
kwasy, utleniacze i reduktory, lub innych silnych rozpuszczalnikow. Mankiet mozna
pra¢ recznie. Przed praniem powtoki mankietu nalezy wyja¢ pecherz z wnetrza
powtoki mankietu.

2. Po czyszczeniu $rodkiem czyszczacym, sptuka¢ mankiet woda destylowana,

a nastgpnie powiesi¢ mankiety do wysuszenia.

3. W celu zapewnienia prawidtowego wyptukania i suszenia, mankiet nalezy
delikatnie obracac.

4. W przypadku uzytkowania ci$nieniomierza przez rézne osoby, zaleca sie
czyszczenie go po kazdym uzyciu wodg utleniong w celu uniknigcia alergii. W celu
unikniecia zakazenia krzyzowego mankietu nie wolno uzywac na zranionym lub
zakazonym naskorku.

5. W przypadku przechowywania urzgdzenia, nie nalezy umieszczaé¢ na nim cigzkich
przedmiotéw. Gdy urzadzenie jest przechowywane w temperaturze ponizej punktu
zamarzania, to mozna go uzy¢ dopiero po 1 godzinie od przeniesienia do
cieplejszego miejsca.

6. Sugerujemy, aby urzadzenie sprawdzac co 2 lata. Ta operacja moze by¢
wykonywana tylko przez producenta lub autoryzowanych przedstawicieli producenta.
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Tabela pomiaréw ci$nienia tetniczego

data

godz.

cis$nienie

skurczowe

rozkurczowe

tetno




GWARANCJA

1. Firma WEGA Handel GmbH (adres na koncu Instrukcji obstugi oraz
na opakowaniu i etykiecie urzadzenia) gwarantuje sprawne dziatanie
urzgdzenia przez okres 24 miesigcy od daty zakupu.

2. Gwarancja ta obowigzuje w kraju, w ktérym zakupiono produkt w
obrebie Unii Europejskiej.

3. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne powstate z przyczyn
tkwigcych w zakupionej rzeczy, tj. wady materiatu oraz wady powstate
w procesie produkcji.

4. Gwarancja nie obejmuje innych wad, w szczegélno$ci wyniktych z
normalnego uzytkowania rzeczy.

5. Ponadto gwarancja swoim zakresem nie obejmuje wad
spowodowanych uzytkowaniem niewtasciwym, nieodpowiednim lub
niezgodnym z przeznaczeniem rzeczy; wad wyniklych ze zdarzen
losowych, uzycia niedozwolonych akcesoriéw, zmian dokonanych na
urzadzeniu, ani zadnego innego zdarzenia, ktdre znajduje si¢ poza
kontrolg firmy WEGAHandel GmbH.

6. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien
kupujgcego wynikajgcych z przepiséw dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 pazdziernika 2011 r. w
sprawie praw konsumentow.

7. Podobnie prawa konsumenta wynikajace z lokalnych przepiséw
danego kraju sprzedazy nie sg ograniczone przez tg gwarancje.

s WEGA Handel GmbH
Herbert-Jensch-Str. 111
15234 Frankfurt (Oder), Niemcy
www.wegahandel.com
Dystrybutor w Polsce:
Intec Medical Sp. z o.0.
ul. L. Podbipiety 7

31-980 Krakéw
www.intecmedical.pl

Indeks Wytworcy: V.INTECO1/211 Publikacja instrukcji: 15.08.2017 r.



KARTA GWARANCYJNA

Dane kupujacego: i podpis sprzedawcy
Imig i Nazwisko:

Adres:

Tel.:

e-mail:

h)

Warunki gwarancji:

1. Firma Intec Medical Sp. z o.0. (zwana dalej Gwarantem) z siedzibg w Krakowie udziela gwarancji
co do jakosci dystrybuowanego przez siebie urzadzenia (zwanego dalej Sprzetem), do ktérego
Instrukcji obstugi jest dotgczona niniejsza Karta gwarancyjna.

2. Gwarant zapewnia w ramach udzielonej gwarancji, ze Sprzet jest wolny od wszelkich wad
fizycznych i prawnych.

3. Okres gwarancji wynosi 24 miesigce od daty sprzedazy.

4. Zasigg terytorialny ochrony gwarancyjnej: Rzeczpospolita Polska.

5. Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji obejmuje wytgcznie wady powstate z przyczyn tkwigcych

w Sprzecie.

6. Gwarancja nie sg objete:

1) czesci ulegajace naturalnemu zuzyciu;

2) uszkodzenia mechaniczne, termiczne i ¢ i sprzetu spowc przez uzytkownika;

3) uszkodzenia i wady wynikte na skutek:

- niewtasciwego lub niezgodnego z Instrukcjg uzytkowania, konserwacji lub przechowywania;

- niewtasciwej lub niezgodnej z Instrukcjg instalacji;

- uzywania materiatow eksploatacyjnych i akcesoriow innych niz zalecane przez Gwaranta;

- samowolnych, dokonywanych przez uzytkownika lub inne osoby napraw, przerébek i zmian
konstrukcyjnych

- dziatania sity wyzszej (pow6dz, pozar, uderzenie pioruna itp.)

4) usterki spowodowane niewtasciwym czyszczeniem Sprzetu lub zaniechaniem tej czynnosci.

7. Gwarancja udzielona na Sprzet wygasa w przypadku dokonania przez nieuprawnione podmioty

(w szczegolnoéci przez nieuprawniony serwis, badz samego Nabywce Sprzetu) jakichkolwiek napraw,
przerébek, modyfikacji lub zmian w konstrukcji Sprzetu. Stwierdzenie uszkodzenia plomb, etykiet lub
innych zabezpieczen, badz ich zamazanie uniemozliwiajgce odczytanie zawartych na nich informacji,
moze by¢ potraktowane jako préba ingerencji w Sprzet nieuprawnionego podmiotu i jako takie
skutkowac wygasnigciem gwarancji.

8. Uprawnlony z gwarancji (zwany dalej Uprawnionym) zobomazany jest pod rygorem utraty
uprawnien gwarancyjnych bez zbednej zwloki zgtosi¢ fakt ujawnienia wady w Sprzecie.

9. Zgloszenia reklamacji Sprzetu z tytutu udzielonej na niego gwarancji mozna dokonac za
posrednictwem sklepu, w ktérym dokonano zakupu, badz tez bezposrednio u Gwaranta (dane
kontaktowe znajdujg sie ponizej).

10. Reklamowany Sprzet nalezy dostarczyc do punktu sprzedazy, w ktérym dokonano zakupu lub tez
bezp do . Ur powinno zr sie w opakowaniu chronigcym je przed
uszkodzeniami mechanlcznyml w trakcie transportu.

11. Gwarant zapewnia bezptatne usunigcie wady w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia
wadliwego Sprzetu do serwisu Gwaranta.

12. O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje wytgcznie Gwarant.

13. W przypadku wymiany sprzetu lub jego czesci na nowe, przechodzg one w posiadanie
Uprawnionego, natomiast wadliwy Sprzet lub jego czesci wymienione w trakcie naprawy, przechodzg
w posiadanie Gwaranta.

14. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnos$ci przewidzianych w Instrukcji obstugi, do wykonania
ktorych zobowigzany jest uzytkownik we wiasnym zakresie i na wtasny koszt (np. wymiana materiatow
eksploatacyjnych, czyszczenie, odwapnianie, mycie, kalibracja itp.)

15. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Uprawniony zostanie obcigzony kosztami zwigzanymi

Z jej opracowaniem i przeglagdem serwisowym.

16. Sprzet oddawany do naprawy musi by¢ kompletny (tzn. zawiera¢ wszystkie elementy oryginalnie
znajdujace sie w zestawie). Do naprawy przyjmowany jest tylko Sprzet oprézniony z ptynéw, czysty

i suchy. Serwis zastrzega sobie prawo obcigzenia Uprawnionego kosztami doprowadzenia Sprzetu do
stanu spetniajgcego wymogi przyjecia do serwisu. Koszt wynosi rownowarto$¢ jednej roboczogodziny
pracownika serwisu.

17. Wraz ze Sprzetem w ramach reklamacji nalezy sktadac: prawidtowo wypetniong Karte
gwarancyjng; dowod zakupu w postaci paragonu lub faktury (w przypadku braku pieczeci sklepu i daty
zakupu); czytelny i doktadny opis usterki wraz z opisem jej powstania i zaobserwowania; dane
Uprawnionego: imig i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail. Reklamacje niezawierajace
ktéregos$ z wymienionych w tym punkcie elementéw uznaje sig¢ za nieztozone do momentu
uzupetnienia brakéw wymogéw podanych w Karcie gwarancyjnej.




18. Karta gwarancyjna bez czytelnego podpisu Uprawnionego poswiadczajacego przyjecie warunkow
gwarangii jest niewazna.
19. W sprawach nieregulowanych niniejszg Kartg gwarancyjng maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

20. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z

przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.

Oswiadczam, ze zapoznalem sie z warunkami gwarancji i akceptuje je

Podpis kupujacego

Adres serwisu centralnego:

Intec Medical Sp. z o.o.

ul. L. Podbipiety 7, 31-980 Krakow
tel.: 12 376 81 15; fax: 12 398 37 11
serwis@intecmedical.pl
www.intecmedical .pl

Data

Historia naprawy

Podpis i pieczatka




