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TERMOMETR
NA PODCZERWIEN

INTEC HM-368

+ Dzigkujemy za zakup tego termometru. Aby mdc korzystac prawidtowo z produktu, nalezy
przeczyta¢ doktadnie instrukcje uzycia i zachowac jg na przysztosc.

+ Przeczytanie instrukcji i wzigcie pod uwage wszystkich zawartych w niej ostrzezen
zwigzanych z bezpieczeristwem uzytkowania pozwoli na dobre korzystanie z produktu.

» Termometr mierzy ciepto podczerwieni wytwarzanej przez powierzchnie skory.

UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

NALEZY ZACHOWAC OSTROZNOSC

+ Niepoprawne uzycie moze prowadzi¢ do uszkodzenia ciata

+ Niepoprawne uzycie moze prowadzi¢ do uszkodzenia
urzadzenia lub innych przedmiotéw

ZNACZENIE UZYTYCH SYMBOLI

« Postepuj zgodnie z instrukcja obstugi

+ Dane Wytwércy

« Sprzet typu BF

« Numer partii

|P22 | :Klasaochrony przed kurzem i woda

* Gdy uzytkownik koricowy chce pozby¢ sig tego produktu, powinien
dostarczy¢ go do punku zbidrki odpadéw w celu odzysku i recyklingu

OSTRZEZENIE

Bardzo niebezpieczne jest bazowanie na osobistej ocenie stanu zdrowia i jego leczenie na podstawie
badar przeprowadzonych tym termometrem. W celu wtasciwej oceny i zalecer leczniczych nalezy
uda¢ sie po porade do lekarza specjalisty.

*Samoocena stanu zdrowia moze spowodowac jego pogorszenie.

Brudny lub uszkodzony czujnik podczerwieni moze prowadzi¢ do nieprawidtowego
odczytu temperatury.

Nie nalezy dotykac czujnika, ani na niego dmuchac.

PORADY

W czasie konsultacji u lekarza nalezy przekaza¢ informacje, ze pomiar temperatury

wykonano termometrem na podczerwien.

- Nie nalezy uzywac tego termometru do pomiaru w innym miejscu niz czoto.

« Nie nalezy potrzagsac lub rzucaé¢ termometrem. Podobnie nie nalezy prébowac rozbija¢ jego obudowy.
« Termometr nie moze by¢ uzywany w srodowisku, w ktérym wytwarzane jest silne pole
elektromagnetyczne.

- Rozbieranie na czesci, serwisowanie, tzw. ulepszanie produktu jest zabronione.

- Niedopuszczalne jest pozwolenie, aby jakas ciecz trafita do Srodka obudowy termometru —
urzadzenie nie jest wodoszczelne.

+ Kazde uzycie bez dostosowania sie do zaleceri moze skutkowac nieprawidtowym odczytem
temperatury.

- Czyszczenie i dezynfekcja: przed i po uzyciu nalezy oczysci¢ czujnik termometru za pomocg
bawetnianego wacika lub gazy nasaczonej 75% alkoholem. Nastepnie nalezy osuszy¢ czujnik suchym
gazikiem. W przypadku dtuzszego nieuzywania nalezy czysci¢ termometr raz w miesigcu.

WSKAZOWKI DOTYCZACE TEMPERATURY

Termometr INTEC HM-368 mierzy temperature czota za pomoca czujnika podczerwieni.

Temperatura ciata jest wzglednie stata. Zazwyczaj temperatura nieznacznie waha si¢ w ciggu 24 godzin —
zwykle nie wiecej niz 1°C.

Z przyczyn fizjologicznych temperatura ciata jest nieco nizsza rano a wyzsza w godzinach popotudniowych.
Temperatura zdrowych ludzi jest lekko podwyzszona po sporcie lub jedzeniu. Kobiety majg lekko podwyzszong
temperature przed miesigczka i w czasie cigzy. Starsze osoby majg zazwyczaj nieco nizszg temperature ciata.
Wyrdznia si¢ nastepujace przedziaty podwyzszonej i wysokiej temperatury ciata: 37,5-38°C — niska gorgczka;
38-39°C - goragczka umiarkowana; 39-40°C — wysoka gorgczka. Stan, gdy temperatura ciata wynosi powyzej
40°C nazywa sie hiperpireksja.

Gdy temperatura ciata wynosi wiecej niz 41°C lub mniej niz 25°C, jest to bardzo niebezpieczne dla organizmu
cztowieka, bo moze uszkodzi¢ rézne jego systemy, szczegdlnie nerwowy.

Produkcja ciepta i jego utrata jest regulowana przez centralny system nerwowy. Wiele chordb zaburza wtasciwa
prace systemu regulowania temperatury ciata. Jej medyczne sprawdzanie i obserwacja zachodzgcych zmian sa
bardzo wazne przy diagnozowaniu choroby lub prognozowaniu mozliwosci jej nasilenia lub ustapienia.

Ludzie, ktorzy wiasciwie si¢ odzywiajg i ubierajg, bedgc zdrowymi, majg relatywnie statg temperature ciata, ktéra
oscyluje blisko 37°C i najczesciej waha sie pomiedzy 36,2 a 37,3°C. Pojecie wiasciwej temperatury ciata
cztowieka nie oznacza okreslonej wartosci, lecz w/w zakres.

Temperatura ciata jest stata, ale dla kazdego jest to inny, indywidualny przedziat. Dlatego tez mozna spotka¢
zaréwno ludzi, dla ktérych normalng bedzie temperatura ponizej 36,2°C, jak réwniez takich, dla ktérych tg norma
bedzie wiecej niz 37,3°C. Nawet temperatura tej samej osoby nie jest doktadnie taka sam w ciggu catego dnia.
Szczegdlnie rézni sig ona w dzieri i w nocy.

Temperatura ciata ludzkiego zalezy réwniez od wieku. Jako przyktadowe, w celach informacyjnych, mozna
przyja¢ nastepujgce wartosci:

0-2 lata, 36,4-38°C

3-10 lat, 36,1-37,8°C

11-65 lat, 35,9-37,6°C

powyzej 65 roku zycia, 35,8-37,7°C

Mierzona temperatura organizmu ludzkiego zalezy réwniez od miejsca pomiaru i jej standardowy przedziat
moze wynosic:

W uchu 35,8-38°C

w ustach 35,5-37,5°C

na czole 34,5-38°C

pod pachg 34,7-37,3°C

w odbycie 36,6-38°C

Dla prawidtowego poréwnania temperatury wsrdd swoich bliskich, najlepiej dokonac jej pomiaru w czasie,
gdy sg zdrowi i wypoczeci. Pozwoli to na wtasciwy punkt odniesienia w czasie choroby.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

S

Termometr 1 x bateria CR2032

Instrukcja Srubokret

NAZWA ELEMENTOW TERMOMETRU

Po uzyciu termometru czujnik nalezy przetrze¢ gazikiem lub patyczkiem z bawetniang koricowka
nasgczonymi alkoholem izopropylowym.

Do czyszczenia nie nalezy uzywac papieru toaletowego lub $cierek, materiaty te moga porysowac
czujnik.

Nie nalezy wykonywaé pomiaru temperatury bezposrednio po dtugotrwatym przebywaniu na storicu
oraz intensywnym treningu, w przeciwnym razie wynik moze by¢ btedny.

W zimie nie nalezy wykonywa¢ pomiarow temperatury bezposrednio po wejsciu do pomieszczenia,
w przeciwnym razie wynik moze by¢ btedny

Nie wolno demontowac oraz wykonywac¢ samodzielnej naprawy urzadzenia.

Nie wolno umieszczac oraz uzywac termometru w miejscu narazonym na nadmierng
temperature, wilgotnos¢, bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, kurz oraz korozje.

Urzadzenie oraz bateria po zuzyciu, musza by¢ zutylizowane zgodnie z wtasciwymi przepisami o
utylizacji odpadéw.

PRZECIWWSKAZANIA

- w przypadku potkniecia baterii, nalezy niezwtocznie uda¢ sie do lekarza

* nie nalezy uzywac termometru po ptywaniu, kapieli, treningu sportowym, a takze poza pomieszczeniem

* nie nalezy wykonywa¢ pomiaru temperatury w miejscu rany pooperacyjnej, urazu
oraz zapalenia

Wyswietlacz

— 0

Zamknigcie baterii

@ —

Przycisk

(ON/OFF)

@

Czujnik podczerwieni

WYMIANA BATERII

Termometr jest dostarczony z jedng baterig 3V CR2032. Gdy napiecie baterii jest niskie, LCD wyswietli symbol u

Nalezy wéwczas wymieni¢ baterie w urzadzeniu na nowa. Termometr moze nie pracowac doktadnie przy niskim

napieciu.

Aby wymieni¢ baterig, nalezy:

1. Odkreci¢ pokrywe komory baterii za pomocg zataczonego srubokretu

2. Wyjac starg baterig i wymieni¢ na nowa, wktadajac j zgodnie z oznaczeniem polaryzacji wewnatrz pojemnika —

plus do plusa, minus do minusa. e

3. Nastepnie nalezy ponownie zatozy¢ pokrywe }—\

i przykrecic srube.

Uwaga, zainstalowanie baterii niezgodnie z

polaryzacjg moze spowodowac uszkodzenia.
Stare baterie nalezy zutylizowa¢ zgodnie

z odpowiednimi przepisami srodowiskowymi. Termometr

Bateria Pokrywa baterii




SYMBOLE NA WYSWIETLACZU

Symbol Definicja
‘Q Temperatura na czole
o,

Celsjusz

§ 26 Pomiar powinien odbywat sie w $rodowisku miedzy 15 a 35°C;

pokazuje HHIub LI | otoczenia przekracza lub jest nizsza | urzadzenie powinno by¢ stabilizowane przez 30 minut w takim
od zakresu dzialania urzadzenia Srodowisku

Wyswietlacz Wskazuje, ze zmif gérny limit

pokazuje Hi g

Wyswietlacz Wskazuje, ze zmierzona dolny limit

pokazuje Lo

C
°F Fahrenheit
|

Staba bateria

SPECYFIKACJA

Nazwa: Termometr na podczerwieri INTEC HM-368
Wymiary: 47,5 x 23,5 x 25 mm
Wyswietlacz LCD - wymiary: 26 x 13 mm
Podswietlanie diody:
3 kolory: <35,5°C - podswietlenie na niebiesko
35,5°C~37,5°C - podswietlenie na zielono
>37,5°C - podswietlenie na czerwono
Zastosowanie: do mierzenia temperatury na czole
Doktadnosé: (35°C-42°C) 0,2°C (95°F-107,6°F) +0,4°F
(32°C-34,9°C) *0,3°C (89,6°F-94,8°F) +0,5°F
(42,1°C-42,9°C) +0,3°C (107,8°F-109,2°F) +0,5°F
Rozdzielczo$é: 0,1°C
Sposéb pomiaru: skanowanie podczerwieni
Zakres pomiaru: 32°C-42,9°C (89,6°F-109,2°F)
Pamiegé: 20 pomiardw
ie urzadzenia: po 30 sekundach nieuzywania
Srodowisko pracy temperatura: +15°C~+35°C, wilgotnos¢ wzgledna: 15-85%
Warunki przechowywania: -25°C~+55°C, wilgotnos¢ wzgledna: 10-90%
Zywotnosé urzadzenia: 5 lat (nie wliczajac baterii)
Napiecie: DC 3V, CR2032 x 1
Zywotnosé baterii: okoto 1200 pomiaréw (pomiar ciagtu w temperaturze ponizej 25°C temperatury
pokojowej)
« Bateria dotgczona do zestawu jest przyktadowym zrédtem zasilania i jej zywotno$¢ moze wynosi¢ mniej
niz 1200 pomiaréw.
Waga: okoto 22g (z baterig)

*dopuszcza sie zmiany specyfikacji produktu bez wczesniejszego informowania o ich wprowadzeniu

OBStUGA URZADZENIA

Przed rozpoczeciem pomiardw:

1. Nalezy sie upewnic, ze czujnik temperatury jest bez zabrudzen, uszkodzer lub zadrapan.

2. Nalezy sie upewnic, ze temperatura otoczenia jest w przedziale 15-35°C i nie ma czynnikow
zaktécajacych pomiar temperatury.

3. Nie nalezy wykonywac¢ pomiaréw temperatury bezposrednio po kapieli, éwiczeniach fizycznych,
jedzeniu oraz dtugotrwatym przebywaniu na storicu, w przeciwnym razie wynik moze by¢ btedny.

4. Nie nalezy wykonywac pomiaréw w srodowisku o szybko zmieniajacych sie wtasciwosciach, gdyz moze
to skutkowac btednym pomiarem

5. Termometr i ludzkie ciato powinny pozosta¢ w tym samym srodowisku przynajmniej 30 minut przed
uzyciem

POMIAR TEMPERATURY

1. Nacisng¢ raz przycisk ,0N/OFF”" w celu uruchomienia termometru. Po wigczeniu na
wyswietlaczu pojawi sie ostatni zapamigtany pomiar, a dioda zapali sie na zielono.

2. Po 3 sekundach, termometr jest gotowy do uzycia, co zostanie zasygnalizowane przez
sygnat dzwiekowy. Wéwczas zaswieci sig niebieska dioda oraz migajgcy znak °C lub °F.
3. Przytozy¢ czujnik pomiaru do czota, aby wykona¢ pomiar.

4. Po 1 sekundzie sygnat dzwigkowy poinformuje o wykonanym pomiarze. Pomiar pojawi
sie na wyswietlaczu.

5. Urzadzenie wytgczy sie automatycznie po 30 sekundach nieuzywania lub

mozna je wytgczy¢ przytrzymujac dtuzej przycisk ,ON/OFF”

*aby zmieni¢ jednostke pomiaru (°C/°F) nalezy dwukrotnie nacisnaé przycisk ,0N/OFF"
przed pomiarem temperatury.

*mozna wykonaé ponowny pomiar, jesli nadal $wieci sie niebieska dioda oraz

migajacy znak °C lub °F.

*nalezy trzymac termometr pr iony do czota, w pr razie pomiar bedzie
btedny. Dla ponownego pomiaru nalezy przytozy¢ termometr do czota jeszcze raz.

UTYLIZACJA URZADZENIA

E Zgodnie z przepisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 1. w
sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zabronione jest umieszczanie tacznie z innymi
odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza.

Uzytkownik, ktory zamierza pozby¢ sie produktu oznaczonego tym symbolem, jest zobowigzany do oddania go
do punktu zbierania zuzytego sprzetu elektronicznego lub elektrycznego.

Takie punkty sg prowadzone m.in. przez sprzedawcéw tego sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne
prowadzgce dziatalno$¢ w zakresie zbierania odpaddw.

Przed pozbyciem sie urzadzenia, nalezy usuna¢ z niego baterie i zutylizowac je oddzielnie, w odpowiedni sposéb.
Nie wolno wyrzuca¢ baterii wraz ze zwyklymi odpadami gospodarstwa domowego.

Wyréb medyczny spetnia wymagania Dyrektywy 93/42/EEC.

WAZNE:

Uztkownik powinien uzywac¢ urzadzenie zgodnie z plikiem dotyczagcym kompatybilnosci
elektromagnetycznej znajdujgcym sie na stronie internetowej: www.wegahandel.com

GWARANCJA

1. Firma WEGA Handel GmbH (adres na korcu Instrukcji obstugi oraz na opakowaniu) gwarantuje
sprawne dziatanie zakupionego wyrobu przez okres 24 miesiecy od daty zakupu.

2. Gwarancja ta obowigzuje w kraju, w ktérym zakupiono produkt w obrebie Unii Europejskiej.

3. Gwarancja obejmuje wszystkie wady fizyczne powstate z przyczyn

tkwigcych w zakupionej rzeczy, tj. wady materiatu oraz wady powstate w procesie produkgcji.

4. Gwarancja nie obejmuje innych wad, w szczegdlnosci wyniktych z normalnego uzytkowania
rzeczy.

5. Ponadto gwarancja swoim zakresem nie obejmuje wad spowodowanych uzytkowaniem
niewtasciwym, nieodpowiednim lub niezgodnym z przeznaczeniem rzeczy; wad wyniktych ze
zdarzen losowych, uzycia niedozwolonych akcesoriéw, zmian dokonanych na urzadzeniu, ani
zadnego innego zdarzenia, ktére znajduje sig poza kontrolg firmy WEGA Handel GmbH.

6. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujgcego wynikajgcych z
przepiséw dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 pazdziernika 2011 r.
w sprawie praw konsumentow.

7. Podobnie prawa konsumenta wynikajgce z lokalnych przepiséw danego kraju sprzedazy nie sg
ograniczone przez te gwarancje.

Dystrybutor w Polsce:
Intec Medical Sp. z 0.0.
ul. L. Pobipiety 7
31-980 Krakéw
www.intecmedical.pl

sl weGA Handel GmbH
Herbert-Jensch-Str. 111
15234 Frankfurt (Oder), NIEMCY

Data publikacji instrukcji: 09.07.2019 .
Indeks Wytwérey: V.INTEC01/1318

KARTA GWARANCYJNA DYSTRYBUTORA

1. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesiecy i swoim zasiegiem obejmuje
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WSKAZNIKI WYSWIETLANE DODATKOWO:

Kolory diody:

<35,5°C (95,5°F) - NIEBIESKI
35,5°C~37,5°C (95,5°F~99,5°F) - ZIELONY
>37,5°C (99,5°F) - CZERWONY

PAMIEC POPRZEDNICH POMIAROW

1. Jezeli termometr jest wytgczony, nalezy nacisng¢ przycisk
ON/OFF i przytrzymac¢ ok. 3 sekundy
2. Nalezy pusci¢ przycisk, gdy na wyswietlaczu poJaW| sig -~

3. Po kazdym nacisnieciu przycisku ON/OFF na wy$ u

pojawi sie kolejny zapamietany odczyt temperatury

4. Przytrzymanie przycisku ON/OFF przez okoto 3 sekundy -, [ —

skutkuje wyjsciem z pamieci urzadzenia ' ' ' _' '_ ‘_'
[N Uy N

Na wypadek, gdyby wyniki pomiaru temperatury odbiegaty od standardu lub gdyby pojawialy sig nieopisane powyzej symbole na
wyswietlaczu, albo wystapity inne sytuacje wskazujgce na btedne dziatanie termometru, nalezy zapozna¢ sig z ponizsza informacja. Gdyby

podane ponizej i ia okazaty sig nalezy ¢sigz serwisem.
Wyswietlany blad Mozliwa przyczyna Rozwigzanie
Nieprawidlowo wiozona bateria i i é bateri - zmieniajac polaryzacj

Brak obrazu

Bateria wyczerpana Wymieni¢ baterie na nowa

zune ik pormemetr e wykonat kolenego Odczekac 1 minute | po tym czasie ponowié prébe

Wacikiem lub miekka szmatka (nasaczonymi alkoholem) delikatnie

Caujnik pomiaru jest brudny prostizet cauimipomiary

Caujnik pomiaru jest
b porysowany

Przy i i czujnik pomiaru juz nie zadziata

Prosimy o dokladne przeczytanie instrukcji i ponowienie proby

Pomiary wykonane nieprawidfowo pomiaru

2. ji nie podlega opakowanie, uszkodzenie sprzetu powstate w wyniku
iewtasciwego uzytk ia, przechowywania, konserwacji, samowolnej naprawy,

wszelkie uszkodzenla mechaniczne oraz zuzycie baterii.

3. w h udzielonej gwarancji, ze Sprzet jest wolny od

wszelkich wad fizycznych i prawnych.

4. Odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji obejmuje wytacznie wady powstate z

przyczyn tkwigcych w Sprzecie w momencie zakupu.

5. Zgtoszenia reklamacji Sprzetu z tytutu udzielonej na niego gwarancji mozna

dokonac¢ za posrednictwem sklepu, w ktérym dokonano zakupu, badz tez

bezposrednio u Gwaranta (dane kontaktowe znajduja sig powyzej).

6. Reklamowany Sprzet nalezy dostarczy¢ do punktu sprzedazy, w ktérym dokonano

zakupu lub tez bezposrednio do Gwaranta. Urzqdzenle powinno znajdowac sie w

opakowaniu chronigcym je przed uszkod h ymi w trakcie

transportu.

7. p ia bezptatne wady w terminie 14 dni roboczych od daty

dostarczenia wadliwego Sprzetu do serW|su Gwaranta.

8. 0 sposobie rozpatrzenia rekl decyduje wytacznie

9. Naprawa gwarancyjna nie obejmu;e wymiany baterii.

10. W sprawach nieregulowanych niniejsza Karta g yjna maja

przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie iesza upr iert kupujaceg

wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Data sprzedazy, podpis i piecze¢ Sprzedawcy:



